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Sehr geehrte Kunden,

mit dem Erwerb eines Pflegebettes von Malsch care design 
besitzen Sie ein langlebiges Qualitätsprodukt, das den An-
forderungen des Pflegealltages in Funktionalität und höchsten 
Sicherheitsstandards entspricht. 

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Bett aus dem Hause 
Malsch entschieden haben und versichern Ihnen, dass wir Sie 
nicht enttäuschen werden! Für das entgegengebrachte Ver-
trauen möchten wir uns bei Ihnen bedanken. 

Malsch care design steht für Innovation und Design mit dem 
Fokus auf Praktikabilität und Sicherheit und hat sich mittler-
weile erfolgreich als das Markenzeichen für Qualität medizini-
scher Hilfsmittel am Markt etabliert.

Unsere Konstrukteure legen bei der Entwicklung größten Wert 

auf den Komfort des Patienten sowie die Entlastung des Pflege-
personals durch äußerst vielfältige Funktionen in der elektro-
motorischen Verstellung.

Zur technischen Ausstattung sowie der korrekten Handhabung 
aller Funktionen informiert Sie diese Gebrauchsanweisung 
ausführlich. Lesen Sie bitte daher vor der Inbetriebnahme 
Ihres neuen Malsch-Pflegebettes die Gebrauchsanweisung 
aufmerksam um die Vielzahl von Vorteilen, die Ihnen dieses 
Pflegebett bietet, in vollem Umfang nutzen zu können.

Unter Einhaltung und Berücksichtigung der Gebrauchs- und 
Bedienhinweise verhindern Sie zudem Unfallgefahren und er-
halten den hohen Nutzwert Ihres Malsch-Pflegebettes.

Ihre Betten Malsch GmbH
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U M W E LT V E R T R Ä G L I C H K E I T

Pflegebetten von Betten Malsch GmbH werden nach den gel-
tenden Bestimmungen, neuesten Verarbeitungstechnologien 
und frei von Schadstoffen hergestellt. Die zur Oberflächenver-
edelung eingesetzten Materialien sind FCKW- und lösungsmit-
telfrei.

Pflegebetten, die altersbedingt oder auf Grund von Zerstörun-
gen aus dem Verkehr gezogen werden, müssen entsprechend 
den gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen entsorgt werden.

Achtung ! Beachten sie bitte bei der Entsorgung 
von Metall, Holz und Elektroschrott die jeweili-
gen regionalen Bestimmungen.

Pflegebetten von Betten Malsch GmbH kommen in Alten- und 
Pflegebereichen zum Einsatz. Diese Betten dienen ausschließ-
lich diesem Zweck. Komfort und Funktionen der Pflegebetten 
bringen Erleichterungen für das Personal bei der Umsetzung 
der Pflegeaufgaben und dienen der Lagerung Kompensation 
und Linderung von Behinderungen bei Menschen in Alten- und 
Pflege einrichtungen. 

Werden die Pflegebetten zu anderen Anwendungen einge-
setzt, bedarf es vorher der schriftlichen Zustimmung der Betten 
Malsch GmbH. 

Das Produkt ist als Arbeits- und Hilfsmittel zur Pflege einzu-
setzen und unterliegt den Vorschriften der Bereichsgenossen-
schaften. Das Pflegebett ist im Bezug auf die angewandten 
Normen und Vorschriften ein Medizinprodukt. Demnach darf 
dieses Produkt nur unter medizinischer Aufsicht angewendet 
werden.

Z W E C K B E S T I M M U N G
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H I N W E I S  Z U R 
G E B R A U C H S A N W E I S U N G

P I K T O G R A M M E / S Y M B O L I K

Nachfolgend aufgeführte Hinweise und Richtlinien in dieser 
Gebrauchsanweisung sind für das Pflegepersonal bzw. Perso-
nen und Mitarbeiter, die mit der Bedienung und den Umgang 
des Pflegebettes beauftragt sind.

Die Gebrauchsanweisung muss dem Bedien-
personal jederzeit zugänglich sein, um Be-
dienungsfehler zu vermeiden und einen stö-
rungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Das 
Pflegepersonal muss vor Inbetriebnahme der 
Pflegebetten genaue Kenntnis und Einweisung 
zur Bedienung erhalten. Grundlage hierfür ist 
die Verwendung der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung ist für die Pflegebetten Serie Ayleen 
ausgelegt. Die darin enthaltenen Darstellungen, Grafiken und 
Texte entsprechen nicht umfassend dem Lieferumfang.

Der Hersteller bietet für Wartungs- und In-
stand  haltungsarbeiten an seinen Pflegebet-
ten Techniker-Schulungen an. Ein im Rahmen 
 dieser Schulung erworbenes Zertifikat autori-
siert die Teilnehmer an schließend dazu, tech-
ni sche Arbeiten an den Betten eigenständig 
auszuführen.

Zur einfachen Orientierung arbeiten wir in dieser Gebrauchs-
anweisung teilweise mit Piktogrammen, die nachfolgend be-
schrieben werden:

Wichtiger Hinweis! Derart gekennzeichnete Text-
bereiche sollten unbedingt beachtet werden, um 
Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden!

Information! Mit diesem Piktogramm sind Infor-
mationen gekennzeichnet, die im Kontext mit dem 
aktuellen Thema stehen!

Serviceanleitung beachten! Für Zubehörteile oder  
komplexe Arbeitsanweisungen stellen wir Ihnen 
gesonderte Serviceanleitungen zur Verfügung. Sie 
finden diese unter www.bettenmalsch.de im Be-
reich Service.
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S I C H E R H E I T S H I N W E I S E

1. Vor Gebrauch des Pflegebettes ist die Gebrauchsanwei-
sung zu lesen und zu beachten. 

2. Erklärung der verwendeten Zeichen auf dem Typenschild. 

CE Konformitätskennzeichen nach Medizin produkte-
Richtlinie 

IPX4 Schutz der elektrischen Ausstattung vor Spritzwas-
ser „nur in trockenen Räumen verwenden“ 

 Schutzklasse II (doppelte Isolierung, schutzisoliert)

Die Angaben des Typenschildes müssen beachtet werden.

3. Bei Störungen oder Mängel, die zur Gefährdung von 
Personen führen können, darf das Bett nicht betrieben 
werden. 

4. Die Verwendung von elektrisch betriebenen Pflegebetten 
darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal betrieben 
werden. 

5. Vor Inbetriebnahme des Bettes hat sich der Anwender 
von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemäßen 
Zustand zu überzeugen. 

6. Um eine Sturzgefahr der Patienten beim Ein- und Ausstei-
gen in das Bett zu vermeiden sind die Rollen am Bett stets 
in gebremster Position zu stellen. 

7. Das Bett kann in verschiedene Positionen verfahren wer-
den. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich keine Kör-
perteile oder sonstige Gegenstände im Verstellbereich 
befinden. 

8. Nur das Pflegepersonal darf die Verstellung der Seitengit-
ter vornehmen. Dabei ist zu beachten, dass bei Verstel-
lung der Liegeflächenpositionen der Patient nicht mit den 
Seitengittern in Berührung kommt, um Quetschungen 
von Körperteilen zu vermeiden. 

9. Die Seitengitter müssen täglich einer Funktionsprüfung 
unterzogen werden und dürfen nicht über 75 kg in senk-
rechter und über 50 kg in waagerechter Richtung belas-
tet werden.

10. Bei Betätigung der mechanischen Notabsenkung der 
Rückenlehne (Option) muss diese immer zusätzlich fest-
gehalten werden, um ein plötzliches Absenken zu ver-
hindern. 

11. Die Funktionen der Handschalter können über eine zu-
sätzliche Schaltbox (Option) gesperrt bzw. freigegeben 
werden. Die Wirksamkeit der Sperrfunktionen muss am 
Handschalter überprüft werden. 

12. Die verwendete Antriebstechnik muss über eine VDE - 
gerechte Stromquelle – Netzsteckdose 220 V, 50 Hz be-
trieben werden. 

13. Die Netzanschlussleitung ist zusätzlich durch eine mecha-
nische Zugentlastung geschützt. Dennoch ist darauf zu 
achten, dass keine scharfen Kanten, mechanische Bean-
spruchungen oder Quetsch- und Scherstellen vorhanden 
sind. 

14. Die Verlegung des Handschalters ermöglicht es, den 
Handschalter so am Bett einzuhängen, dass dieser nicht 
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mit den Tasten zwischen 2 Gegenständen versehentlich 
betätigt wird. Es ist darauf zu achten, dass der Hand-
schalter frei zugänglich und nicht zwischen Seitengitter 
und Nachttisch versperrt ist. 

15. Bei der Verwendung des Pflegebettes im Bewohnerzim-
mer sind die Sicherheitsabstände zur Wand, Fenster-
bänken oder anderen Einrichtungsgegenständen ein-
zuhalten. Die Sicherheitsabstände ergeben sich je nach 
Ausführung und Modell des Pflegebettes und beziehen 
sich auf die Höhenverstell- und Schwenkbewegungen. 
Der Mindestabstand beträgt 30 mm. 

16. Bei unsachgemäßer Benutzung des Bettes können Ge-
fahren entstehen durch:

 unbefugtes Betätigen der elektrischen Funktionen.

 Benutzung des Bettes von Kindern unter 12 Jahren

 Bewegung des Bettes durch Ziehen am Netzkabel 
oder Seitengittern 

 gleichzeitiges Betätigen der elektrischen Funktio-
nen von mehreren Personen

 Betätigung der Funktionen durch Patienten ohne 
Einweisung

 Ziehen am Netzkabel, um die Stromversorgung zu 
trennen

 Bewegung des Bettes auf abschüssigem oder un-
befestigtem Untergrund

 Gemäß der Norm 60601-2-52:2010 muss bei der 
Wahl der Matratze darauf geachtet werden, dass 
der Abstand zwischen der Oberkante Liegefläche 
und der Oberkante des aufgerichteten Seitengitters 
mind. 22 cm beträgt. Die anzuwendende Matratze 
muss zudem den geltenden Sicherheitsnormen ent-
sprechen.  

 Ständige Flüssigkeit im Motorenbereich ist zu ver-
meiden ( zum Beispiel Inkontinenz )

 Der Haltegriff am Aufrichter ist aus Sicherheitsgrün-
den alle 5 Jahre komplett auszutauschen.

 Reparaturen und Instandsetzungen an elektrischen 
Komponenten dürfen ausschließlich durch Origi-
nal-Ersatzteile des Herstellers ersetzt werden und 
müssen von speziell geschultem Personal durchge-
führt werden. 

 Bei Überbelastung oder Erwärmung des Netzteils 
wird dieses automatisch abgeschaltet. Ein weiterer 
Betrieb ist erst nach ca. 30 min. der Abkühlung 
möglich. 

 Eine Blockade von Teilen der Bettmechanik ist un-
bedingt zu vermeiden, da es zu Schäden und dem 
Totalausfall der Antriebstechnik durch Überhitzung 
kommen kann. 

 Ebenfalls ist eine Überschreitung der sicheren Ar-
beitslast zu vermeiden. 

 Bei dauerhafter Lagerung immobiler Patienten 
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kann es ohne weitere Lagerungshilfen zu Druckge-
schwüren kommen. Hierfür haftet auf keinen Fall 
der Hersteller des Pflegebettes. 

 Elektrisch betriebene Pflegebetten sind Medizinpro-
dukte und unterliegen gemäß Medizinproduktge-
setz und Medizinprodukte Betreiberverordnung § 
6 den so genannten sicherheitstechnischen Kon-
trollen (STK). Diese regelmäßigen STK müssen 
mindestens 1-mal jährlich durchgeführt werden. 
Hierbei muss die Sicht- und Funktionsprüfung der 
funktionellen und elektrischen Sicherheit gemäß 
VDE0751 durchgeführt werden. 

 Des Weiteren handelt es sich bei elektrisch betrie-
benen Pflegebetten um elektrische Betriebsmittel, 
für deren Sicherheit der Arbeitgeber verantwortlich 
ist. Die Überwachungsfunktion dieser Pflicht obliegt 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) und den Gewer-
beaufsichtsämtern. Es gelten die Vorschriften der 
Berufsgenossenschaften für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit (abgekürzt BGV, ehemals 
VBG). Insbesondere gilt die BGV A2 (ehemals 
VBG „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“, die 
Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elek-
trischer Betriebsmittel mit einem Richtwert von 6 
Monaten aber mindestens einmal jährlich vorsieht. 
Diese Prüfungen dürfen nur von einer Elektrofach-
kraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen 
Person mit einem speziellen Mess- und Prüfgerät 
vorgenommen werden. Die Prüfungen gemäß BGV 
A2 können im Rahmen der sicherheitstechnischen 

Kontrollen für Medizinprodukte durch vom Her-
steller geschultes Fachpersonal mit durchgeführt 
werden, da diese BGV-Prüfungen in den Sicher-
heitstechnischen Kontrollen enthalten sind.

 Elektrisch betriebene Pflegebetten sind aktive Me-
dizinprodukte und müssen gemäß Medizinproduk-
te Betreiberverordnung (MedProd-BetrV) in einem 
Bestandsverzeichnis je Betriebsstätte geführt wer-
den. Es wird empfohlen, in diesem Bestandsver-
zeichnis auch die ordnungsgemäße Durchführung 
der vorgeschriebenen STK zu dokumentieren und 
den nächsten Prüftermin vorzugeben. Die erfor-
derlichen Protokolle zu den bereits durchgeführten 
sicherheitstechnischen Kontrollen sollten dem Be-
standsverzeichnis anliegen. 

 Die ordnungsgemäße Durchführung und nachvoll-
ziehbare Dokumentation der vom Hersteller vorge-
gebenen technischen Kontrollen, Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten sowie der sicherheitstech-
nischen Überprüfungen ist notwendige Vorausset-
zung zur Erhaltung der Gewährleistungsrechte des 
Käufers. Kommt der Betreiber eines Medizinpro-
duktes seinen Pflichten nicht nach, so können sich 
hieraus Schadens– und Unfallrisiken ergeben, die 
vom Hersteller ausdrücklich nicht vertreten werden. 

 Instandsetzungsarbeiten sind nach VDE0751-1 
durchzuführen und mit einer sicherheitstechnischen 
Kontrolle dokumentiert abzuschließen.
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Antriebssystem NF 
(Netzfreischaltung)

Elektrischer Anschluss: 240V≈ 50 Hz

Ausgangsspannung: 24V=

Schutzart: IPX4

Schutzklasse: II

Druckkraft Hubsystem: 2x3000N

Ayleen XL: 2x6000N

Druckkraft LF-Verstellung: 2x3000N

Ayleen XL: 3x3000N

Dauerlast der Motoren: 2min / off18min

Antriebssystem Niedervolt 
(SMPS externes-Schaltnetzteil)

Elektrischer Anschluss: 240V≈ 50 Hz

Ausgangsspannung: 35V= 2A 

Überstrom off: 7,5-11,5A

Überspannung off: 45V=

Standby-Betrieb: max. 0,5 Watt

Schutzart: IPX4

Schutzklasse: II

Druckkraft Hubsystem: 2x3000N

Ayleen XL 2x6000N

Druckkraft LF-Verstellung: 2x3000N

Ayleen XL: 3x3000N

Dauerlast der Motoren: 2min / off18min

Liegefläche: 200 x 90 cm 

Ayleen XL 200 x 100 cm

Höhenverstellung: ca.

Ayleen 100 38 bis 78 cm

Ayleen 200 38 bis 78 cm

Ayleen 300 38 bis 78 cm 

Ayleen 400 40 bis 80 cm

Ayleen XL 38 bis 78 cm
gemessen ab Liegeflächen-
rahmen

Rückenlehnenverstellung: 71° Rückenlehnenrückzug 
12 cm Matratzenausgleich

Oberschenkelverstellung: 43° 

Maximale Tragfähigkeit: 180 kg 
( 145 kg Patientengewicht 
+ 20 kg Matratze  
+ 15 kg Zubehör ) 

Ayleen XL 300 kg 
( 265 kg Patientengewicht
+ 20 kg Matratze
+ 15 kg Zubehör )

Gewicht: ca. 120 kg

Ayleen XL ca. 160 kg
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T Y P E N S C H I L D

Beispielhafte Abbildung eines Typenschildes vom Pflegebett Ayleen 100 in der Standardausführung mit Netzanschluss

1

2

3

4

5

6

7

Eingang: 230 V ~ 50 Hz max. 2A
Ausgang: 24 V = 5 A
Betrieb:  2 min / 18 min off
  
Schutzgrad: IPX4

180 kg

145 kg

Betten Malsch GmbH | Rohbergstraße 9 | D-36208 Wildeck-Obersuhl
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PFLEGEBETT Modell Ayleen 100

8

Das Typenschild befindet sich auf der Liegeflächentraverse, 
kopfseitig rechts. Um das Typenschild einsehen zu können, 
fahren Sie das Kopfteil in die oberste Position.

1. Modellbezeichnung
2. Seriennummer
3. Netzspannung; Netzfrequenz; Leistungsaufnahme
4. Betriebsdauer der elektromotorischen Verstellung; Zum 

Schutz vor Überhitzung beachten Sie bitte diese Angabe! 
Im Beispiel darf das Bett binnen 18 min. max. 2 min. 
dauerhaft bedient werden. 

5. Schutz der elektrischen Ausstattung vor Spritzwasser 
„nur in trockenen Räumen verwenden“; Schutzklasse II 
(doppelte Isolierung, schutzisoliert)

6. Kennzeichnet die nächste technische Kontrolle nach Aus-
lieferung gemäß VDE0751-1

7. Erklärung der verwendeten Zeichen auf dem Typenschild:

 Anwendungsteil Typ B

 Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte

 Konformitätskennzeichen nach 
Medizinprodukte-Richtlinie

 Schutzklasse II (doppelte Isolierung, schutzisoliert)

 „nur in trockenen Räumen verwenden“

 „Bedienungsanleitung beachten“
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H A N D S C H A LT E R S Y M B O L I K  B E I  S Y S T E M  M I T  N E T Z F R E I S C H A LT U N G

Sperrfunktionen
auf der Rückseite des Handschalters zur 
Einschränkung der Patientenbedienung.

R1

GESPERRT
Alle Funktionen 
außer Betrieb

R4

FREI
Alle Funktionen 

verfügbar

S1
Kopfteilver-
stellung auf

S2
Kopfteilver-
stellung ab

S3
Fußteilver-
stellung auf

S5
Autokontur
auf

S7
Hubverstel-
lung auf

S11
Radaus-
stellung 1

S4
Fußteilver-
stellung ab

S6
Autokontur 

ab

S8
Hubverstel-

lung ab

1 nur bei Ayleen 100
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H A N D S C H A LT E R S Y M B O L I K  B E I  N I E D E R V O LT - S Y S T E M

Sperrfunktionen
auf der Rückseite des Handschalters zur 
Einschränkung der Patientenbedienung.

S1
Kopfteilver-
stellung auf

S2
Kopfteilver-
stellung ab

S3
Fußteilver-
stellung auf

S7
Hubverstel-
lung auf

S4
Fußteilver-
stellung ab

S8
Hubverstel-

lung ab

S11
Radaus-
stellung

(S9 + S2) 

R1

GESPERRT
Alle Funktionen 
außer Betrieb

R4

FREI
Alle Funktionen 

verfügbar

S1
Kopfteilver-
stellung auf

S2
Kopfteilver-
stellung ab

S3
Fußteilver-
stellung auf

S5
Autokontur
auf

S7
Hubverstel-
lung auf

S4
Fußteilver-
stellung ab

S6
Autokontur 

ab

S8
Hubverstel-

lung ab

Ayleen 100 Ayleen 200-400



16 |

D A R S T E L L U N G 

Durchgehendes Seitengitter   

Verstellbare
Rückenlehne

Verstellbares 
Oberschenkelteil

Sitzteil 
(feststehend)

Arretierung für 
Seitengitter

Aufstellbare 
Seitengitter 
(durchgehend)Bettfront

Verstellbares
Unterschenkelteil

Aufrichteraufnahme 
am Rahmen (beidseitig)
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Geteiltes Seitengitter       

Verstellbare 
Rückenlehne

Verstellbares 
Oberschenkelteil

Sitzteil 
(feststehend)

teleskopier-
barer Seiten-
gitterauszug

Aufstellbare 
Seitengitter 
(GS V21)Bettfront

Verstellbares
Unterschenkelteil

Tritthebel mit Zentral-
bremse () und 

Richtungs feststellung () 
der Doppel laufrollen

1 nur bei Variante ohne 
Integrierte Bettverlängerung, 
ansonsten V3

Aufrichteraufnahme 
am Rahmen (beidseitig)
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stellt werden. (gestreckte Bein-Hochlagerung) 

Höhenverstellung 

Die Höhenverstellung erfolgt über die entsprechenden Tasten 
des Handschalters. 

     (Bedientasten Höhenverstellung)

Achtung ! Bei der Höhenverstellung ist auf die 
Absicherung des Patienten zu achten! Es dürfen 
sich keine fremden Gegenstände im Bereich 
des Hub mechanismus befinden.

Autokontur
(nicht bei Ayleen 100)

Die Verstellung Autokontur erfolgt über die entsprechenden 
Tasten des Handschalters.

  (Bedientasten Autokontur)

Mit Betätigung der Tastenfunktion werden Rücken- und Ober-
schenkelteil gleichermaßen verstellt, sodass der Patient in eine 
aufrechte Sitzposition gebracht werden kann. 

Die Funktion sollte nur bei mobilen Bewohnern und Bewoh-
nern ohne körperliche Beschwerden verwendet werden.

F U N K T I O N S B E S C H R E I B U N G

Je nach Ausführung und Typ des Pflegebettes kann durch Ver-
stellen der Rückenlehne, des Oberschenkel- und des Unter-
schenkelteiles sowie der Höhenpositionen das Bett in folgende 
Stellungen gebracht werden: 

Rückenlehne

Die Verstellung der Rückenlehne erfolgt über die entsprechen-
den Tasten des Handschalters. 

  (Bedientasten Rückenlehne)

Die Rückenlehne besitzt in ihrem Bewegungsablauf einen Län-
genausgleich zum Kopfteil des Bettes von 120 mm. 

Diese Funktion (Matratzenausgleich) ermöglicht dem Patienten 
eine bequeme Sitzposition ohne im Bauch und Oberkörper 
gestaucht und eingeengt zu werden. 

Oberschenkelteil

Die Verstellung des Oberschenkelteils erfolgt über die entspre-
chenden Tasten des Handschalters.

 (Bedientasten Oberschenkelteil)

Diese Position darf aus Sicherheitsgründen nur vom medizini-
schen Personal eingestellt werden.

Das Unterschenkelteil kann mittels eines Feinrastbe schlages 
durch das Pflegepersonal in die waagerechte Position einge-
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Achtung ! Bei der Verstellung Autokontur ist 
auf die Absicherung des Patienten zu achten! 
Es dürfen sich keine fremden Gegenstände im 
Bereich des Hubmechanismus befinden.

Sperrfunktion Hand bedienung

Die elektrische Einrichtung entspricht dem Stand der Technik 
und Erstfehlersicherheit. 

Eine weitere Sicherheitsvorkehrung ist die Sperrfunktion.  Die 
Sperrfunktion befindet sich auf der Rückseite des Handschalters 
und ist mit einem Schlüsselschalter vom Personal zu bedienen. 
Bei einem Störfall der elektrischen Antriebe können über den 
entsprechenden Drehschalter die Funktionen gestoppt werden. 

Bedienung: 

Die Bedienung der Sperrfunktion ist auf Seite 14/15 (Hand-
schaltersymbolik) genauer beschrieben.



20 |

Bremsen und Fahren

Ayleen 100 

Liegefläche befindet sich in Niedrig-
position, Taste S8 am Handschalter 
gedrückt halten, durch parallele Betä-
tigung der Rollentaste am Handschal-
ter werden am Modell Ayleen 100 die 
Laufrollen frei geschaltet. 

 

(Bedientasten Rollen freischalten)

Nun befindet sich das Modell Ayleen 100 in Fahrbereitschaft. 
Durch Betätigung der Taste S7 am Handschalter (Höhenver-
stellung der Liegefläche) werden die Laufrollen eingefahren 
und das Bett befindet sich auf den Standfüßen. 

 (Bedientasten Rollen einfahren/gebremst)

Bei dem Modell Ayleen 100 hat die Handschal-
tertaste  S8 eine Doppelfunktion. 

Achtung ! Die Funktion der Fahrbereitschaft 
darf nur für die Verfahrzeit des Bettes einge-
stellt werden und muss anschließend wieder 
rückgängig gemacht werden, indem sie die 
Liege fläche in eine erhöhte Position fahren!

Ayleen  200

Das Modell Ayleen 200 (fahrbar in je-
der Lagerungshöhe) hat eine zentra-
le Rollenfeststellung je Achse welche 
mechanisch durch Fußpedale bedient 
wird. Die Fußpedale befinden sich 
beidseitig rechts und links im Fußbe-
reich des Fahrgestells.

Das Modell Ayleen 200 hat zwei verschiedene Einstell-
möglichkeiten:

1. Blockierung der Laufrollen
(Tritthebel nach unten)

2. Laufrollen 360° frei geschaltet
(Tritthebel nach oben)

Ayleen 300

Das Modell Ayleen 300 (fahrbar in je-
der Lagerungshöhe) hat eine zentrale 
Rollenfeststellung welche mechanisch 
über einen Tritthebel bedient wird. 
Der Tritthebel befindet sich mittig im 
Fußbereich des Fahrgestells.

Das Modell Ayleen 300 hat 3 verschiedene  
Einstell möglichkeiten:

1. zentrale Blockierung der Laufrollen (Tritthebel unten)
2. 4 Laufrollen 360° frei geschaltet (Tritthebel mitte)
3. 1 Laufrolle Richtungsfeststellung (Tritthebel oben)
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Achtung! Die Pflegebetten Ayleen 200/300 
können in jeder Höhenposition der Liegefläche 
verfahren werden. Dies sollte nur in Ausnah-
mefällen und unter Aufsicht des Pflegeperso-
nals durchgeführt werden.  Prüfen Sie anschlie-
ßend unbedingt die Radfeststellung und stellen 
Sie sicher, dass sich das Bett nach dem Trans-
port im gebremsten Zustand befindet.

Ayleen 400

Das Modell Ayleen 400 verfügt über  
Einzelradfeststellung. Alle 4 Laufrollen 
werden einzeln mit dem Fuß durch 
eine Feststellbremse arretiert (Abb. A) 
bzw. frei geschaltet (Abb. B). 

Achtung! Das Modell Ayleen 400 kann in jeder 
Höhenposition der Liegefläche verfahren wer-
den. Dies sollte nur in Ausnahmefällen und un-
ter Aufsicht des Pflegepersonals durchgeführt 
werden.  Prüfen Sie anschließend unbedingt 
die Radfeststellung und stellen Sie sicher, dass 
sich das Bett nach dem Transport im gebrems-
ten Zustand befindet.

A B
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Seitengitterverstellung

durchgehende Seitensicherung

Die Seitengitter befinden sich in Ausgangsposition übereinan-
der liegend neben dem Liegeflächenrahmen. 

Funktion Anheben:
Das obere Seitengitter an der Seitengitternut nach oben heben 
bis der Sicherungsknopf hörbar einrastet. 

Funktion Absenken: 
leicht anheben und gleichzeitig den Sicherungsknopf eindrü-
cken. Seitengitter langsam in die niedrigste Position absenken. 

Achtung ! Beim Absenken und Anheben der 
Seitengitter ist höchste Aufmerksamkeit gebo-
ten, um nicht die Finger, Hände oder andere 
Körperteile zwischen den Seitengittern und Lie-
geflächenrahmen einzuklemmen. 

Bei desorientierten oder unterernährten Patien-
ten empfehlen wir dringend Seitengitterpolster 
einzusetzen, um ein Verfangen zwischen den 
Seitengitterabständen und damit verbundene 
Verletzungen zu vermeiden. 

geteilte Seitensicherung

1. Die Seitengitter befinden sich in Ruheposition seitlich an 
der Liegefläche und geben in dieser Lage der Matratze 
Halt gegen verschieben. (Abb. 1)

2. Durch das Aufrichten der Seitensicherung mittels einer 
Schwenkbewegung ergibt sich eine mittlere Höhenpositi-
on der Seitengitter. Diese Position eignet sich insbesonde-
re als Mobilitätsunterstützung im Bewegungsablauf des 
Patienten.

3. Das Seitengitter wird über zwei Druckstücke im inneren, 
oberen Bereich zur Höhenverstellung entriegelt und auf 
seine maximale Höhe positioniert. Die Teleskopverstel-
lung mit zwei Händen synchron nach oben oder un-
ten ausführen und ein Verkanten vermeiden. (Abb. 2)
Keine Gewalt anwenden!

4. Beim Absenken der teleskopierbaren Seitengittererhö-
hung ist analog des Aufrichtens zu verfahren.
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5. Um die Seitengitter wieder in Ruheposition zu schwen-
ken, die gekennzeichneten Riegel am unteren Seiten-
gitterholm gleichzeitig nach Innen drücken und die 
Schwenkbewegung einleiten. (Abb. 3)

Achtung ! Beim Aufrichten der Seitensicherung 
und der Seitengittererhöhung ist auf das Ein-
rasten der Verriegelung zu achten und diese 
zu überprüfen. Nutzen Sie immer beide Hände 
um das Element zu bewegen!

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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A N L I E F E R U N G  U N D  M O N T A G E

Pflegebetten von Betten Malsch GmbH werden in der Regel 
komplett montiert angeliefert, bzw. vor Ort von Werksmonteu-
ren oder Vertragspartnern zusammengebaut.

An Hand der Lieferdokumentation ist die Vollständigkeit und 
Konformität zu prüfen.

Etwaige Mängel oder Beschädigungen sind sofort bei der Spe-
dition und dem Lieferanten anzuzeigen und auf dem Liefer-
schein zu vermerken.

Bei der Objektausstattung ist die Unterzeichnung des Ab-
nahmeprotokolls für beide Seiten bindend.

Für fachlich autorisiertes Personal  bieten  wir 
für die Montage der Bettfront/Liege fläche 
sowie den Einbau/Austausch von Lie ge-
flächenmotoren umfangreiche Serviceanlei-
tungen an.

Nach Beendigung von Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten ist die Funktionsfähigkeit der 
elektrischen Anlagen zu prüfen.

Der Hersteller bietet für Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten an seinen Pflegebetten Tech-
niker-Schulungen an. Ein im Rahmen dieser 
Schulung erworbenes Zertifikat autorisiert die 
Teilnehmer an schließend dazu, tech ni sche Ar-
beiten an den Betten eigenständig auszuführen.
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Z U B E H Ö R  ( O P T I O N A L )

Aufrichter 

Der Aufrichter kann links bzw. rechts kopfseitig an den dafür 
vorgesehenen Aufnahmebuchsen eingesetzt werden. Auf den 
richtigen Sitz des Bolzens in der vorgesehenen Kerbe der Auf-
nahme ist zu achten. 

Die sichere Arbeitslast beträgt 75 kg. 

Infusionshalter 

Der Infusionshalter wird wie der Aufrichter in die dafür vor-
gesehen Aufnahme an dem Liegeflächenrahmen angebracht.

Der Infusionsständer ist nur zum einhängen von Infusionen be-
stimmt, nicht zur Befestigung von anderen Zubehörteilen oder 
ähnliches. 

Maximale Belastung beträgt 8 kg (2 kg pro Haken). 

Bettleuchte 

Die Bettleuchte wird wie der Aufrichter in die dafür vorgesehen 
Aufnahme an dem Liegeflächenrahmen angebracht.

Achtung ! Aus Sicherheitsgründen darf die 
Bettleuchte nur in Verbindung mit dem Origi-
nal-Adapter vom Hersteller der Pflegebetten 
und vom autorisierten Fachpersonal ange-
bracht werden. 

Beachten sie unbedingt die Si cher heits hin wei-
se in der Ge brauchs  an  wei sung der Bettleuchte. 
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Integrierte Bettverlängerung 

Betten, die werkseitig mit einer integrierten Bettverlängerung 
(optional) ausgestattet sind können werkzeuglos um bis zu 20 
cm verlängert werden. Hierbei ist der Austausch der Seitengit-
ter bei durchgehenden Seitengittern erforderlich.

Die Aktivierung geschieht werkzeuglos über zwei Rastbolzen 
am unteren Fußende der Liegefläche in drei Schritten:

1. Ziehen Sie die Rastbolzen nach oben und drehen Sie 
diese etwa eine viertel Drehung (leichtes Klacken) bevor 
Sie die Bolzen wieder los lassen.

2. Greifen Sie nun unter das Fußteil und ziehen Sie dieses 
vorsichtig ca. 10 cm bzw. 20 cm heraus.

3. Drehen Sie nun die Rastbolzen wieder zurück in die Aus-
gangsstellung. Bewegen Sie vorsichtig die Bettverlänge-
rung über den Rastpunkt bis der Mechanismus einrastet.

Bei 20 cm Auszug ist es notwendig einen Matratzenein-
leger (Zubehör) zu benutzen. Dazu muss die Bettverlän-
gerung zunächst bis zum Anschlag ausgezogen werden. 
Nach Platzierung des Einlegers verfahren Sie wie in 
Punkt Nr. 3 beschrieben.

Achtung ! Die Liegeflächenverlängerung darf 
nur von autorisiertem Fachpersonal aktiviert 
werden. 

Achtung ! Aus sicherheitstechnischen Gründen 
besteht bei Aktivierung der Liegeflächenver-
längerung bei durchgehenden Seitengittern 
zwingende Notwendigkeit zum Austausch 
 bestehender Sicherungs elemente und Anbau-
teile! 

1.

2.

3.
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Handschalterhalterung 

Die zusätzliche Handschalterhalte-
rung dient dazu, den Handschal-
ter im Eingriffsbereich des Bewoh-
ners zu positionieren. 

Achtung ! Die Handschalterhalterung ist flexi-
bel und darf nicht als Aufstehhilfe oder Halte-
griff verwendet werden.  

Matratzen 

Betten Malsch GmbH bietet für die verschiedensten Anwen-
dungen und Ansprüche auf die Liegeflächenkontur der Pfle-
gebetten individuell angefertigte Spezialmatratzen. Bitte fragen 
Sie bei Ihrem Fachhändler oder beim Hersteller nach den für 
ihre Bedürfnisse erforderlichen Matratzen. 

Achtung ! Verwenden Sie nur von Betten 
Malsch GmbH zugelassene und getestete 
Matratzen. 

Aus Sicherheitsgründen ist eine Mindestschutz-
höhe von 220 mm zwischen Oberkante Ma-
tratze und Oberkante Seitengitter einzuhalten. 
Diese Schutzhöhe steht im direkten Zusam-
menhang mit der Höhe der Matratze!

Seitengittererhöhung / 
Drei Seitengitter 

Zur Prophylaxe von Dekubitus 
(Druckstellen) und Lagerung 
von geschädigten Patienten 
im Hüft- und Wirbelbereich 
können verschiedene Wech-
seldrucksysteme und Unter-
lagen zum Einsatz kommen, 
die einen Matratzenaufbau 
von über 12 cm Stärke erfordern. Für diesen Einsatz bietet 
Betten Malsch GmbH eine flexible einsetzbare Seitengitterer-
höhung oder den Einsatz von 3 Seitengittern an. 

Achtung ! Verwenden Sie nur Originalzube-
hör von Betten Malsch GmbH. Seitengitterer-
höhungen und der Einsatz von 3 Seitengittern 
sind auf die erforderlichen DIN-Normen und 
Pflegebetten von Betten Malsch abgestimmt 
und zugelassen.
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S C H N E L L E  H I L F E  B E I  S T Ö R U N G E N  D E S  H A N D S C H A LT E R S

Das Bett reagiert nicht auf Betätigung des Handschalters

Wenn die Störung durch keine dieser Maßnahmen behoben werden konnte, informieren Sie bitte 
den Betreiber, Fachhändler oder direkt unseren Kundendienst unter +49 (0)6626 915100

Stromversorgung vorhanden und Steckverbindungen 
fest verbunden?

Problem bestehtProblem behoben

Netzfreischaltung aktiv? 
(Antriebssystem NF)

LED an Steckernetzteil
leuchtet? (Niedervolt System)

Sperrfunktion Handschalter in Position  oder  ? 
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Netzfreischaltung

Malsch care design bietet zur Sicherheit der Bewohner eine 
Netzfreischaltung an, die den Antrieb nur bei der Betätigung 
des Handschalters mit Strom versorgt. Ansonsten ist der An-
trieb allpolig vom Netzt getrennt.

Somit ist das Malsch Pflegebett nicht nur spannungs- und 
stromfrei, sondern auch elektrosmogfrei. 

Sollten die Antriebe einmal nicht auf die Handschaltereingabe 
reagieren, ist die Netzfreischaltung ggf. zu aktivieren. Dies ge-
schieht in der Regel, wenn das Netzteil länger als 24 Stunden 
vom Netz getrennt ist. 

Gehen Sie in diesem Fall bitte wie Folgt vor:

 } Drücken Sie zum Aktivieren der Netz-
freischaltung den grünen Knopf bis zum 
Anschlag ein und lassen Sie Ihn nach 
ca. 1 Sek. wieder los.

 } Betätigen Sie anschließend eine beliebige 
Taste am Handschalter. Nach einem kur-
zen Klackgeräusch sollte die Verstellung 
eingeleitet werden.  
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Keine Funktion der 
Antriebe über die 
Handschaltung

Netzkabel nicht 
eingesteckt

Netzkabel
einstecken

Steckdose ohne 
Spannung

Steckdose prüfen

Steckverbindung 
der Verkabelung 
sitzt nicht richtig 
fest

Steckverbindun-
gen zum Motor 
und Handschalter 
prüfen

Handschalter oder 
Antrieb defekt

Informieren sie 
den Betreiber, 
Fachhändler oder 
Betten Malsch 
GmbH

Netzfreischaltung 
nicht aktiviert 
(nur bei Netzfrei-
schaltung)

Netzfreischaltung 
durch Drücken 
der grünen Taste 
aktivieren

Verriegelung 
der Funktion am 
Handschalter

Freischaltung 
der Funktion am 
Handschalter

Elektromotorische 
Verstellungen 
erfolgen nicht 
ordnungsgemäß

Ein Hindernis 
befindet sich im 
Verstellbereich

Bewegliche Teile 
kontrollieren und 
Fremdkörper 
entfernen

Die sichere 
Arbeitslast ist 
überschritten

Belastung redu-
zieren

Antriebe stoppen 
nach Dauerge-
brauch

Verstellzeit oder 
sichere Arbeitslast 
überschritten, 
Steuergerät hat 
auf erhöhte Erwär-
mung reagiert

Das Antriebssys-
tem ausreichend 
abkühlen lassen.

Entgegengesetzte 
Funktionen bei 
der Bedienung der 
Handschaltertaste

Motorstecker 
vertauscht

Prüfen Sie die kor-
rekte Verkabelung 
oder informieren 
Sie ihren Betreiber, 
Fachhändler oder 
Betten Malsch 
GmbH

Die Seitengitter 
lassen sich nicht 
mehr ordnungsge-
mäß einstellen

Mechanik wird 
blockiert oder ist 
verbogen

Bewegliche Teile 
kontrollieren und 
Fremdkörper 
entfernen oder 
Kontakt mit dem 
Kundendienst 
aufnehmen

Rollen bremsen 
nicht oder lassen 
sich nicht rollen

Fremdkörper 
haben sich in die 
Rollen eingedreht

Fremdkörper 
entfernen

Das Rollensystem 
ist defekt

Kontakt mit unse-
rem Kundendienst 
aufnehmen

H I L F E  B E I  S T Ö R U N G E N
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Das Produkt trägt das CE Kennzeichen und entspricht somit den auf das Produkt anzuwenden deutschen und Europäischen 
 Sicherheitsvorschriften.

Das Produkt wurde unter Verwendung der DIN EN ISO 9001 produziert.

Norm  Kommentar

Medizinprodukt nach 93/42/EWG MDD   CE-Kennzeichnung 

Medizinproduktegesetz MPG MPG 

EN 1441 Risikoanalyse 

DIN EN12 182 Technische Hilfen für behinderte Menschen 

Nach 01.01.01 EN 1970:2008 Verstellbare Betten für behinderte Menschen 

Nach DIN EN 60601-1 ab 01.01.01 Medizinische elektrische Geräte 

Nach DIN EN 60601-2-52:2010 Medizinische elektrische Geräte und Zubehör

Nach EN 12530 / EN 12531 Medizinische Laufrollen 

DIN EN 980 Graphische Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten 

DIN EN 1041 Symbole und Informationen die ein Med-Produkt begleiten

DIN 33402 Körpermasse der Menschen 

DIN 68861-1 Möbeloberflächen 

DIN EN 60601-1-2 EMV elektromagnetischer Verträglichkeit 

BfArM-Empfehlung: vom 07-2008 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

P R O D U K T S I C H E R H E I T
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R E I N I G U N G  U N D  D E S I N F E K T I O N

Desinfektion 

Das Pflegebett ist regelmäßig, mindestens jedoch vor jedem Bewohnerwechsel zu desinfizieren. Zur Wischdesinfektion des Bettes eig-
nen sich alle Mittel entsprechend der DIN EN 12720. Das Pflegebett darf nicht in Waschstraßen oder mit Spritzwasser desinfiziert wer-
den. Betten Malsch GmbH empfiehlt zur Desinfektion die Pflegemittel Terralin, Perform und Sagrotan-Med oder gleichwertige Mittel. 

Die angewandten Desinfektionsmittel dürfen nur gemäß Herstellervorschrift verwendet werden. 

Achtung ! Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Scheuermittel, Putzkissen sowie Edelstahlpflegemittel. Be-
achten Sie bei dem Einsatz von Desinfektionsmitteln die Dosierung und die eventuelle Gefährdung bei der 
Kombination mit anderen Mitteln. Bei der Desinfektion der Pflegebetten den Netzstecker ziehen und die An-
triebstechnik vor Feuchtigkeit schützen. 

Zur Reinigung und Desinfektion unserer Pflegebetten informieren wir in einer separaten Anleitung.

Pflege der Holzteile

An den Pflegebetten von Betten Malsch GmbH werden ausschließlich Holzumbauten mit der Oberflächenqualität entsprechend den 
Anforderungen der DIN 68861-1A verarbeitet. Dabei steht im Vordergrund ein wohnliches Design, beste Funktionalität und einen 
hohen Gebrauchsnutzen zu schaffen. Damit die Freude an ihrem Produkt möglichst lange von Bestand ist, empfehlen wir zur Reini-
gung handelsübliche Möbelreinigungs- und Pflegemittel einzusetzen. 

Auch nach sorgfältigster Auswahl und Sortierung unseres Echtholzmaterials unterliegt das Holz einem natürlichen Alterungsprozess. 
Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Wärme und UV-Strahlung führen im Laufe der Zeit bei der Farbgebung der Echtholzflächen 
auch im lackierten Zustand zu Veränderungen. Massivholzelemente sind ein Naturprodukt mit individueller Maserung und Charakte-
ristik. Leichte Farb- und Kontrastunterschiede innerhalb einer Lieferung sind naturbedingt und technisch unvermeidbar. Aus den ge-
nannten Gründen stellen relative Kontrast- und Farbdifferenzen sowie wuchsbedingte Einschlüsse in den Echtholzmaterialien keinen 
Mangel dar und die Betten Malsch GmbH kann hierfür keinerlei Haftung oder Gewährleistung übernehmen. 
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E I N L A G E R U N G

Für die Einlagerung der Pflegebetten sollten folgende Tätigkei-
ten durchgeführt werden.

 Netzstecker ziehen und in Transportsicherung 
verwahren.

 Zubehörteile wie Bettlampe, Aufrichter usw. 
entfernen

 Pflegebetten so abdecken, dass keine Beschä-
digungen an Holzumbau und Rahmen auftreten 
können.

 Einlagerungsdatum sichtbar am Bett anbringen 
(wegen Wartungsintervallen)

 Handschalter sperren

Achtung ! Für die Einlagerung der Pflegebetten 
gelten dieselben Bedingungen wie für die An-
wendungsumgebung. (Temperatur, Feuchtig-
keit, Wärme usw. )

Für den Transport der Betten ist die Transport-
hilfe des Herstellers zu verwenden!

Der Hersteller haftet nur dann für die Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit des Produktes, wenn es regelmäßig gewartet und ge-
mäß den Sicherheitshinweisen eingesetzt wird. Treten bei den 
Wartungsarbeiten erhebliche Mängel auf, die keinen sicheren 
Betrieb des Produktes gewährleisten ist das Produkt für den 
weiteren Gebrauch zu sperren. Wartungen müssen mindestens  
jährlich durchgeführt werden.

Es gelten die Bestimmungen der allg. Betreiberverordnung und 
die Bestimmungen zum Einsatz elektromotorisch verstellbarer 
Möbel. §6 MPBetreibV sowie die BGV A3 - elektrische An-
lagen- und Betriebsmittelprüfung nach BetrSichV, TRBS, DIN 
VDE 0701-0702.

Für Inspektionen an unseren Pflegebetten bie-
ten wir Ihnen Inspektionspläne in einer separa-
ten Serviceanleitung an!

Mängel, die die Funktion und Sicher heit des 
Pflegebettes beeinträch ti gen sind vor Wie-
derinbetriebnahme zu beseitigen und den ver-
ant wort lichen Personen zu melden. 

Es dürfen nur Originalersatzteile von Betten 
Malsch GmbH eingesetzt werden.

W A R T U N G



34 |

Mit dem Erwerb eines Pflegebettes von Betten Malsch GmbH haben sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt erhalten. 

Auf die Pflegebetten besteht eine Garantie von 24 Monaten 
gerechnet ab Kaufdatum.

Bei Störungen bedingt durch Material oder Herstellung erhalten Sie innerhalb der Garantie kostenlosen Ersatz oder Mängelbe-
seitigung. Ausgeschlossen sind Störungen und Fehler die durch unsachgemäße Handhabung oder äußere Einwirkungen entstehen. 

Es gelten unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen. 

Bei Rückfragen sind wir unter folgenden Nummern zu erreichen:

Kundendienst 

Tel: +49 (0)6626 / 915 128
Fax: +49 (0)6626 / 915 127

info@bettenmalsch.de
www.bettenmalsch.de

G A R A N T I E  U N D  S E R V I C E



| 35

K O N F O R M I T Ä T S E R K L Ä R U N G

c a r e  &  c l i n i c  d e s i g n

Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen – einzusehen unter www.bettenmalsch.de – und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Betten Malsch GmbH
Geschäftsführer: Rayk Malsch
Amtsgericht Rotenburg a.d.F., HRB 1510
Erfüllungsort: Wildeck
Steuernummer: 025/229/35183
USt.-Ident.-Nr.: DE 223 637 968 

Firmenzentrale
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100
Fax: +49 (0)6626 / 915 116
E-Mail: info@bettenmalsch.de

Vertriebszentrum Süd
Römerstraße 35
D-86438 Kissing
Tel.: +49 (0)8233 / 2120 692
Fax: +49 (0)8233 / 2120 694
E-Mail: vzs@bettenmalsch.de

VR-Bank NordRhön eG
IBAN: DE25 5306 1230 0003 4000 00
BIC: GENODEF1HUE
Raiffeisenbank Ronshausen eG
IBAN: DE15 5326 2455 0000 0366 33
BIC: GENODEF1ROH

EG-Konformitätserklärung

nach der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 
93/42/EWG, Anhang VII

Hiermit erklärt der Hersteller:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

dass das Produkt Pflegebett

Serie Ayleen

den „grundlegenden Anforderungen“ und 
Bestimmungen gemäß Anhang I der Richtlinie 
93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht. 

Das bezeichnende Produkt wurde unter Anwen-
dung der harmonisierten Normen

DIN EN 1970:2000 + A1:2007 
verstellbare Betten für behinderte Menschen

DIN EN 60601-2-52:2010 
Sicherheit für elektrisch betriebene 
Pflegebetten

produziert.

Das bezeichnende Produkt wurde unter Anwen-
dung des Qualitätsmanagementsystem gemäß

DIN EN ISO 9001, 
Zertifikat Nr. 73 100 1297

entwickelt, hergestellt und geprüft.

Die Konformität des Qualitätsmanaementsystems 
wird bescheinigt durch:

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle des 
TÜV Hessen

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung 
des oben genannten Produktes verliert diese Er-
klärung ihre Gültigkeit.

CE Declaration 
of Conformity

According the provisions of EG directive for 
medicine products 93/42/EWG, appendix VII

Herewith the Manufacturer:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Germany

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

declare under our sole responsibility that the 
following products are in conformity with 
appendix I, guideline 93/42/EWG:

Ayleen Series

The named products has been produced with the 
application of the harmonized standards

DIN EN 1970:2000 + A1:2007
adjustable beds for handicapped people

DIN EN 60601-2-52:2010
reliability of electr. Operating beds

All products are developed, produced and tested 
under applying the TQM system 

DIN EN ISO 9001, 
certificate no. 73 100 1297

The conformity of TQM is certified by 

TÜV CERT-certificate authority 
TÜV Hessen.

In case of non verified modifications of above 
products the declaration will los validity.

Dichiarazione di 
Conformità UE

Secondo le direttive per prodotti medicali  
93/42/CEU, allegata VII

Con la presente dichiara il Produttore:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Germany

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

che il prodotto letto di cura

Serie Ayleen

corrisponde alle „esigenze basilari“ e alle 
prescrizioni inerenti alla direttiva 93/42/CEU
sui prodotti medicali, secondo l‘allegata I. 

Il prodotto definito è stato fabbricato e esaminato 
applicando le normative armonizzate

DIN EN 1970:2000 + A1:2007  
letti regolabili per handicapati

DIN EN 60601-2-52:2010  
sicurezza sui letti con funzioni elettriche

Il prodotto definito è stato sviluppato, fabbricato 
e verificato applicando il sistema di gestione della 
qualità secondo

DIN EN ISO 9001, 
Certificato N° 73 100 1297 

La conformità del Sistema di Gestione della Qua-
lità è attestata dall’

Ufficio Certificazioni TÜV CERT del 
TÜV Hessen (ASSIA)

La presente dichiarazione perderà la sua validità 
nel caso di modifiche del prodotto sopra definito 
senza un accordo da parte nostra.

Wildeck, den 01.10.2010 Rayk Malsch

Geschäftsführer / Managing Director / GerenteGeschäftsführer / Managing Director / GerenteGeschäftsführer / Managing Director / Gerente
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ZER TIFIK ATZER TIFIK ATZER TIFIK AT
DIN EN ISO 9001:2008

für das Managementsystem nach

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren bescheinigt für

Zerti� kat-Registrier-Nr.  73 100 1297

Auditbericht-Nr.   4265 0605  Erstzerti� zierung 2004-07-21

Zerti� kat gültig von 2013-10-01 bis 2016-09-30

Geltungsbereich:

SEITE 1 VON 1.
Diese Zerti� zierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht. 

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.tuev-club.com. Originalzerti� kate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm. 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Zerti� zierungsstelle  des  TÜV Hessen

– Der Zerti� zierungsstellenleiter –D-ZM-14137-01-00

Herstellung und Vertrieb von 
Kranken- und P� egebettensystemen, Objektausstattung

Betten Malsch GmbH
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D-36208 Wildeck - Obersuhl

ZER TIFIK ATZER TIFIK ATZER TIFIK AT
DIN EN ISO 14001:2009

für das Managementsystem nach

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren bescheinigt für

Zerti� kat-Registrier-Nr.  73 104 1297

Auditbericht-Nr.   4265 0605  Erstzerti� zierung 2013-10-01

Zerti� kat gültig von 2013-10-01 bis 2016-09-30

Geltungsbereich:

SEITE 1 VON 1.
Diese Zerti� zierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht. 

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.tuev-club.com. Originalzerti� kate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm. 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Zerti� zierungsstelle  des  TÜV Hessen

– Der Zerti� zierungsstellenleiter –D-ZM-14137-01-00

Herstellung und Vertrieb von 
Kranken- und P� egebettensystemen, Objektausstattung

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9

D-36208 Wildeck - Obersuhl

c a r e  &  c l i n i c  d e s i g n

Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen – einzusehen unter www.bettenmalsch.de – und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Betten Malsch GmbH
Geschäftsführer: Rayk Malsch
Amtsgericht Rotenburg a.d.F., HRB 1510
Erfüllungsort: Wildeck
Steuernummer: 025/229/35183
USt.-Ident.-Nr.: DE 223 637 968 

Firmenzentrale
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100
Fax: +49 (0)6626 / 915 116
E-Mail: info@bettenmalsch.de

Vertriebszentrum Süd
Römerstraße 35
D-86438 Kissing
Tel.: +49 (0)8233 / 2120 692
Fax: +49 (0)8233 / 2120 694
E-Mail: vzs@bettenmalsch.de

VR-Bank NordRhön eG
IBAN: DE25 5306 1230 0003 4000 00
BIC: GENODEF1HUE
Raiffeisenbank Ronshausen eG
IBAN: DE15 5326 2455 0000 0366 33
BIC: GENODEF1ROH

EG-Konformitätserklärung

nach der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 
93/42/EWG, Anhang VII

Hiermit erklärt der Hersteller:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

dass das Produkt Pflegebett

Serie Ayleen

den „grundlegenden Anforderungen“ und 
Bestimmungen gemäß Anhang I der Richtlinie 
93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht. 

Das bezeichnende Produkt wurde unter Anwen-
dung der harmonisierten Normen

DIN EN 1970:2000 + A1:2007 
verstellbare Betten für behinderte Menschen

DIN EN 60601-2-52:2010 
Sicherheit für elektrisch betriebene 
Pflegebetten

produziert.

Das bezeichnende Produkt wurde unter Anwen-
dung des Qualitätsmanagementsystem gemäß

DIN EN ISO 9001, 
Zertifikat Nr. 73 100 1297

entwickelt, hergestellt und geprüft.

Die Konformität des Qualitätsmanaementsystems 
wird bescheinigt durch:

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle des 
TÜV Hessen

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung 
des oben genannten Produktes verliert diese Er-
klärung ihre Gültigkeit.

CE Declaration 
of Conformity

According the provisions of EG directive for 
medicine products 93/42/EWG, appendix VII

Herewith the Manufacturer:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Germany

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

declare under our sole responsibility that the 
following products are in conformity with 
appendix I, guideline 93/42/EWG:

Ayleen Series

The named products has been produced with the 
application of the harmonized standards

DIN EN 1970:2000 + A1:2007
adjustable beds for handicapped people

DIN EN 60601-2-52:2010
reliability of electr. Operating beds

All products are developed, produced and tested 
under applying the TQM system 

DIN EN ISO 9001, 
certificate no. 73 100 1297

The conformity of TQM is certified by 

TÜV CERT-certificate authority 
TÜV Hessen.

In case of non verified modifications of above 
products the declaration will los validity.

Dichiarazione di 
Conformità UE

Secondo le direttive per prodotti medicali  
93/42/CEU, allegata VII

Con la presente dichiara il Produttore:

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Germany

Tel. +49 (0)6626 - 915 100
Fax +49 (0)6626 - 915 116

che il prodotto letto di cura

Serie Ayleen

corrisponde alle „esigenze basilari“ e alle 
prescrizioni inerenti alla direttiva 93/42/CEU
sui prodotti medicali, secondo l‘allegata I. 

Il prodotto definito è stato fabbricato e esaminato 
applicando le normative armonizzate

DIN EN 1970:2000 + A1:2007  
letti regolabili per handicapati

DIN EN 60601-2-52:2010  
sicurezza sui letti con funzioni elettriche

Il prodotto definito è stato sviluppato, fabbricato 
e verificato applicando il sistema di gestione della 
qualità secondo

DIN EN ISO 9001, 
Certificato N° 73 100 1297 

La conformità del Sistema di Gestione della Qua-
lità è attestata dall’

Ufficio Certificazioni TÜV CERT del 
TÜV Hessen (ASSIA)

La presente dichiarazione perderà la sua validità 
nel caso di modifiche del prodotto sopra definito 
senza un accordo da parte nostra.

Wildeck, den 01.10.2010 Rayk Malsch

Geschäftsführer / Managing Director / GerenteGeschäftsführer / Managing Director / GerenteGeschäftsführer / Managing Director / Gerente
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